agéncia portuguesa
do acreditagdo

L0169
ISO/IEC 17025
Ensaios

Laboratério de Aguas da ARH do Centro

Boletim Definitivo

RELATORIO DE ENSAIO n.° 2002259 Data de Emissao: 05/06/2020 Verséo: 1.0
CLIENTE
Nome: APA - ARH Centro

Enderego:  Edificio Fabrica dos Mirandas — Avenida Cidade Aeminium
3000-429 Coimbra

IDENTIFICAGAO DA AMOSTRA

Tipo de amostra: Aguas Balneares Costeiras Data de Colheita: 02/06/2020
Origem: Hora de Colheita: 09:15
Localidade/Concelho: Mira Data de Rececéo: 02/06/2020
Ponto de Colheita: Pogo da Cruz Data Inicio Andlise: 02/06/2020
Caodigo: PTCV3T Data Fim Analise: 04/06/2020

Responsavel pela Colheita: SEPNA - Cantanhede
Tipo de Amostragem:

DADOS DA COLHEITA
Temperatura ambiente (°C) *: 21

RESULTADOS DAS ANALISES

Ensaio / Método Resultado Unidades Incerteza Valor Ref.

Parametros de Campo

Temperatura da amostra * 16,1 °C ---
Termometria
Biologia/Microbiologia

Escherichia coli 1,6E+2 + 32% NMP/100mL 1000 (a)
1SO 9308-3:1998-Microplacas

Enterococos intestinais <15 (LQ) NMP/100mL 300 (a)
1SO 7899-1:1998-Microplacas

Observagoes:
Agua Prépria para Banhos

(a) Avaliagado de amostras unicas (Valores limite de acordo com a decisdo de 2020-04-22 da Comissdo Técnica de Acompanhamento da aplicagcdo do DL
n° 135/2009 de 3 de Junho, alterado pelo DL n°® 113/2012 de 23 de Maio).

Coordenador de Setor

112 al«’/»f’_\

Rosa Oliveira
(em substituicdo do Resp. do Laboratério)

O ensaio assinalado com (*) ndo esta incluido no ambito da acreditagéo.

Este relatério s6 pode ser reproduzido na integra. Os resultados referem-se exclusivamente a amostra analisada, conforme rececionada. Os ensaios foram realizados
nas instalagdes fixas do laboratdrio. PA - método interno do laboratério. SMEWW, ISO, NP e EN - métodos normalizados. As incertezas reportadas correspondem as
incertezas expandidas dos respetivos métodos de ensaio, com um nivel de confianga de 95% (k=2), exceto as da microbiologia que correspondem a incerteza
combinada relativa do resultado. LQ - Limite de Quantificagéo, LD - Limite de Detegéo. O resultado 1,2E+02 significa 1,2x100=120, o resultado 2,3E-02 significa
2,3x0,01=0,023 e assim sucessivamente. NMP - Niumero Mais Provavel; UFC - Unidades Formadoras de Coldnias; UNT - Unidades Nefelométricas de Turvagao.

A amostragem nao esta incluida no ambito da acreditagao.

?9 REPUBLICA Edificio Fabrica dos Mirandas — Avenida Cidade Aeminium 3000-429 Coimbra Imp.125.LAB.2
< M arhc.laboratorio@apambiente.pt | Telf: 239850200 | 239850287
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agéncia portuguesa
do acreditagdo

L0169
ISO/IEC 17025
Ensaios

Laboratério de Aguas da ARH do Centro

Boletim Definitivo

RELATORIO DE ENSAIO n.° 2002347 Data de Emisséo: 25/06/2020 Versio: 1.0
CLIENTE
Nome: APA - ARH Centro

Enderego:  Edificio Fabrica dos Mirandas — Avenida Cidade Aeminium
3000-429 Coimbra

IDENTIFICAGAO DA AMOSTRA

Tipo de amostra: Aguas Balneares Costeiras Data de Colheita: 22/06/2020
Origem: Balnear costeira Hora de Colheita: 08:40
Localidade/Concelho: Mira Data de Rececéo: 22/06/2020
Ponto de Colheita: Pogo da Cruz Data Inicio Andlise: 22/06/2020
Codigo: PTCV3T Data Fim Analise: 24/06/2020

Responsavel pela Colheita: SEPNA - Cantanhede
Tipo de Amostragem:

DADOS DA COLHEITA
Temperatura ambiente (°C) *: 16,0

RESULTADOS DAS ANALISES

Ensaio / Método Resultado Unidades Incerteza Valor Ref.

Parametros de Campo

Temperatura da amostra * 15,8 °C ---
Termometria
Biologia/Microbiologia

Escherichia coli 15 NMP/100mL 1000 (a)
1SO 9308-3:1998-Microplacas

Enterococos intestinais <15 (LQ) NMP/100mL 300 (a)
1SO 7899-1:1998-Microplacas

Observagoes:
Agua Prépria para Banhos

(a) Avaliagado de amostras unicas (Valores limite de acordo com a decisdo de 2020-04-22 da Comissdo Técnica de Acompanhamento da aplicagcdo do DL
n° 135/2009 de 3 de Junho, alterado pelo DL n°® 113/2012 de 23 de Maio).

Coordenador de Setor

112 al«’/»f’_\

Rosa Oliveira
(em substituicdo do Resp. do Laboratério)

O ensaio assinalado com (*) ndo esta incluido no ambito da acreditagéo.

Este relatério s6 pode ser reproduzido na integra. Os resultados referem-se exclusivamente a amostra analisada, conforme rececionada. Os ensaios foram realizados
nas instalagdes fixas do laboratdrio. PA - método interno do laboratério. SMEWW, ISO, NP e EN - métodos normalizados. As incertezas reportadas correspondem as
incertezas expandidas dos respetivos métodos de ensaio, com um nivel de confianga de 95% (k=2), exceto as da microbiologia que correspondem a incerteza
combinada relativa do resultado. LQ - Limite de Quantificagéo, LD - Limite de Detegéo. O resultado 1,2E+02 significa 1,2x100=120, o resultado 2,3E-02 significa
2,3x0,01=0,023 e assim sucessivamente. NMP - Niumero Mais Provavel; UFC - Unidades Formadoras de Coldnias; UNT - Unidades Nefelométricas de Turvagao.

A amostragem nao esta incluida no ambito da acreditagao.

?9 REPUBLICA Edificio Fabrica dos Mirandas — Avenida Cidade Aeminium 3000-429 Coimbra Imp.125.LAB.2
< M arhc.geral@apambiente.pt | Telf: 239850200 | 239850287
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agéncia portuguesa
do acreditagdo

L0169
ISO/IEC 17025
Ensaios

Laboratério de Aguas da ARH do Centro

Boletim Definitivo

RELATORIO DE ENSAIO n.° 2003648 Data de Emiss&o: 09/07/2020 Versgo: 1.0
CLIENTE
Nome: APA - ARH Centro

Enderego:  Edificio Fabrica dos Mirandas — Avenida Cidade Aeminium
3000-429 Coimbra

IDENTIFICAGAO DA AMOSTRA

Tipo de amostra: Aguas Balneares Costeiras Data de Colheita: 07/07/2020
Origem: Balnear costeira Hora de Colheita: 08:10
Localidade/Concelho: Mira Data de Rececéo: 07/07/2020
Ponto de Colheita: Pogo da Cruz Data Inicio Andlise: 07/07/2020
Caodigo: PTCV3T Data Fim Analise: 09/07/2020

Responsavel pela Colheita: SEPNA - Cantanhede
Tipo de Amostragem:

DADOS DA COLHEITA
Temperatura ambiente (°C) *: 15,9

RESULTADOS DAS ANALISES

Ensaio / Método Resultado Unidades Incerteza Valor Ref.

Parametros de Campo

Temperatura da amostra * 15,7 °C ---
Termometria
Biologia/Microbiologia

Escherichia coli <15 (LQ) NMP/100mL 1000 (a)
1SO 9308-3:1998-Microplacas

Enterococos intestinais <15 (LQ) NMP/100mL 300 (a)
1SO 7899-1:1998-Microplacas

Observagoes:
Agua Prépria para Banhos

(a) Avaliagado de amostras unicas (Valores limite de acordo com a decisdo de 2020-04-22 da Comissdo Técnica de Acompanhamento da aplicagcdo do DL
n° 135/2009 de 3 de Junho, alterado pelo DL n°® 113/2012 de 23 de Maio).

Coordenador de Setor

112 al«’/»f’_\

Rosa Oliveira
(em substituicdo do Resp. do Laboratério)

O ensaio assinalado com (*) ndo esta incluido no ambito da acreditagéo.

Este relatério s6 pode ser reproduzido na integra. Os resultados referem-se exclusivamente a amostra analisada, conforme rececionada. Os ensaios foram realizados
nas instalagdes fixas do laboratdrio. PA - método interno do laboratério. SMEWW, ISO, NP e EN - métodos normalizados. As incertezas reportadas correspondem as
incertezas expandidas dos respetivos métodos de ensaio, com um nivel de confianga de 95% (k=2), exceto as da microbiologia que correspondem a incerteza
combinada relativa do resultado. LQ - Limite de Quantificagéo, LD - Limite de Detegéo. O resultado 1,2E+02 significa 1,2x100=120, o resultado 2,3E-02 significa
2,3x0,01=0,023 e assim sucessivamente. NMP - Niumero Mais Provavel; UFC - Unidades Formadoras de Coldnias; UNT - Unidades Nefelométricas de Turvagao.

A amostragem nao esta incluida no ambito da acreditagao.

?9 REPUBLICA Edificio Fabrica dos Mirandas — Avenida Cidade Aeminium 3000-429 Coimbra Imp.125.LAB.2
< M arhc.geral@apambiente.pt | Telf: 239850200 | 239850287

AMBIENTE E
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agéncia portuguesa
do acreditagdo

L0169
ISO/IEC 17025
Ensaios

Laboratério de Aguas da ARH do Centro

Boletim Definitivo

RELATORIO DE ENSAIO n.° 2003655 Data de Emiss&o: 23/07/2020 Versdo: 1.0
CLIENTE
Nome: APA - ARH Centro

Enderego:  Edificio Fabrica dos Mirandas — Avenida Cidade Aeminium
3000-429 Coimbra

IDENTIFICAGAO DA AMOSTRA

Tipo de amostra: Aguas Balneares Costeiras Data de Colheita: 21/07/2020
Origem: Balnear costeira Hora de Colheita: 08:30
Localidade/Concelho: Mira Data de Rececéo: 21/07/2020
Ponto de Colheita: Pogo da Cruz Data Inicio Andlise: 21/07/2020
Codigo: PTCV3T Data Fim Analise: 23/07/2020

Responsavel pela Colheita: SEPNA - Cantanhede
Tipo de Amostragem:

DADOS DA COLHEITA
Temperatura ambiente (°C) *: 19,7

RESULTADOS DAS ANALISES

Ensaio / Método Resultado Unidades Incerteza Valor Ref.

Parametros de Campo

Temperatura da amostra * 17,8 °C ---
Termometria
Biologia/Microbiologia

Escherichia coli <15 (LQ) NMP/100mL 1000 (a)
1SO 9308-3:1998-Microplacas

Enterococos intestinais <15 (LQ) NMP/100mL 300 (a)
1SO 7899-1:1998-Microplacas

Observagoes:
Agua Prépria para Banhos

(a) Avaliagado de amostras unicas (Valores limite de acordo com a norma de 2020-05-19 da Comissdo Técnica de Acompanhamento da aplicagdo do DL
n° 135/2009 de 3 de Junho, alterado pelo DL n°® 113/2012 de 23 de Maio).

Coordenador de Setor

112 al«’/»f’_\

Rosa Oliveira
(em substituicdo do Resp. do Laboratério)

O ensaio assinalado com (*) ndo esta incluido no ambito da acreditagéo.

Este relatério s6 pode ser reproduzido na integra. Os resultados referem-se exclusivamente a amostra analisada, conforme rececionada. Os ensaios foram realizados
nas instalagdes fixas do laboratdrio. PA - método interno do laboratério. SMEWW, ISO, NP e EN - métodos normalizados. As incertezas reportadas correspondem as
incertezas expandidas dos respetivos métodos de ensaio, com um nivel de confianga de 95% (k=2), exceto as da microbiologia que correspondem a incerteza
combinada relativa do resultado. LQ - Limite de Quantificagéo, LD - Limite de Detegéo. O resultado 1,2E+02 significa 1,2x100=120, o resultado 2,3E-02 significa
2,3x0,01=0,023 e assim sucessivamente. NMP - Niumero Mais Provavel; UFC - Unidades Formadoras de Coldnias; UNT - Unidades Nefelométricas de Turvagao.

A amostragem nao esta incluida no ambito da acreditagao.

?9 REPUBLICA Edificio Fabrica dos Mirandas — Avenida Cidade Aeminium 3000-429 Coimbra Imp.125.LAB.2
< M arhc.geral@apambiente.pt | Telf: 239850200 | 239850287

AMBIENTE E
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agéncia portuguesa
do acreditagdo

L0169
ISO/IEC 17025
Ensaios

Laboratério de Aguas da ARH do Centro

Boletim Definitivo

RELATORIO DE ENSAIO n.° 2004888 Data de Emiss&o: 11/09/2020 Versdo: 1.0
CLIENTE
Nome: APA - ARH Centro

Enderego:  Edificio Fabrica dos Mirandas — Avenida Cidade Aeminium
3000-429 Coimbra

IDENTIFICAGAO DA AMOSTRA

Tipo de amostra: Aguas Balneares Costeiras Data de Colheita: 07/09/2020
Origem: Balnear costeira Hora de Colheita: 09:15
Localidade/Concelho: Mira Data de Rececéo: 07/09/2020
Ponto de Colheita: Pogo da Cruz Data Inicio Analise: 07/09/2020
Cadigo: PTCV3T Data Fim Analise: 09/09/2020

Responsavel pela Colheita: SEPNA - Cantanhede
Tipo de Amostragem:

DADOS DA COLHEITA

Temperatura ambiente (°C) *: 21,1

RESULTADOS DAS ANALISES

Ensaio / Método Resultado Unidades Incerteza Valor Ref.

Parametros de Campo

Temperatura da amostra * 16,0 °C -
Termometria
Biologia/Microbiologia

Escherichia coli 249+ 27% NMP/100mL 1000 (a)
1ISO 9308-3:1998-Microplacas

Enterococos intestinais <15 (LQ) NMP/100mL 300 (a)
1ISO 7899-1:1998-Microplacas

Observagoes:
Agua Prépria para Banhos

(a) Avaliagado de amostras unicas (Valores limite de acordo com a norma de 2020-05-19 da Comiss&o Técnica de Acompanhamento da aplicagao
do DL n°® 135/2009 de 3 de Junho, alterado pelo DL n° 113/2012 de 23 de Maio).

Coordenador de Setor

RKee Quei=y

Rosa Oliveira
(em substituicdo do Resp. do Laboratério)

O ensaio assinalado com (*) ndo esta incluido no ambito da acreditagéo.

Este relatério s6 pode ser reproduzido na integra. Os resultados referem-se exclusivamente a amostra analisada, conforme rececionada. Os ensaios foram realizados nas
instalacdes fixas do laboratério. PA - método interno do laboratério. SMEWW, ISO, NP e EN - métodos normalizados. As incertezas reportadas correspondem as
incertezas expandidas dos respetivos métodos de ensaio, com um nivel de confianga de 95% (k=2), exceto as da microbiologia que correspondem a incerteza combinada
relativa do resultado. LQ - Limite de Quantificagéo, LD - Limite de Detegéao. O resultado 1,2E+02 significa 1,2x100=120, o resultado 2,3E-02 significa 2,3x0,01=0,023 e
assim sucessivamente. NMP - Nimero Mais Provavel; UFC - Unidades Formadoras de Coldnias; UNT - Unidades Nefelométricas de Turvagéo.

A amostragem néo esta incluida no ambito da acreditagéo .

% REPUBLICA Edificio Fabrica dos Mirandas — Avenida Cidade Aem 3000-429 Coimbra Imp.125.LAB.2
PORTUGUESA .
« arhc.geral@apambiente.pt | Telf: 239850200 | 239850287

AMBIENTE E
AGAO CLIMATICA www.apambiente.pt Pagina 1 de 1



agéncia portuguesa
do acreditagdo

L0169
ISO/IEC 17025
Ensaios

Laboratério de Aguas da ARH do Centro

Boletim Definitivo

RELATORIO DE ENSAIO n.° 2003662 Data de Emiss&o: 07/08/2020 Versdo: 1.0
CLIENTE
Nome: APA - ARH Centro

Enderego:  Edificio Fabrica dos Mirandas — Avenida Cidade Aeminium
3000-429 Coimbra

IDENTIFICAGAO DA AMOSTRA

Tipo de amostra: Aguas Balneares Costeiras Data de Colheita: 04/08/2020
Origem: Balnear costeira Hora de Colheita: 08:30
Localidade/Concelho: Mira Data de Rececéo: 04/08/2020
Ponto de Colheita: Pogo da Cruz Data Inicio Andlise: 04/08/2020
Caodigo: PTCV3T Data Fim Analise: 07/08/2020

Responsavel pela Colheita: SEPNA - Cantanhede
Tipo de Amostragem:

DADOS DA COLHEITA
Temperatura ambiente (°C) *: 16,6

RESULTADOS DAS ANALISES

Ensaio / Método Resultado Unidades Incerteza Valor Ref.

Parametros de Campo

Temperatura da amostra * 15,0 °C ---
Termometria
Biologia/Microbiologia

Escherichia coli 109 £ 39% NMP/100mL 1000 (a)
1SO 9308-3:1998-Microplacas

Enterococos intestinais <15 (LQ) NMP/100mL 300 (a)
1SO 7899-1:1998-Microplacas

Observagoes:
Agua Prépria para Banhos

(a) Avaliagado de amostras unicas (Valores limite de acordo com a norma de 2020-05-19 da Comissdo Técnica de Acompanhamento da aplicagdo do DL
n° 135/2009 de 3 de Junho, alterado pelo DL n°® 113/2012 de 23 de Maio).

Coordenador de Setor

112 al«’/»f’_\

Rosa Oliveira
(em substituicdo do Resp. do Laboratério)

O ensaio assinalado com (*) ndo esta incluido no ambito da acreditagéo.

Este relatério s6 pode ser reproduzido na integra. Os resultados referem-se exclusivamente a amostra analisada, conforme rececionada. Os ensaios foram realizados
nas instalagdes fixas do laboratdrio. PA - método interno do laboratério. SMEWW, ISO, NP e EN - métodos normalizados. As incertezas reportadas correspondem as
incertezas expandidas dos respetivos métodos de ensaio, com um nivel de confianga de 95% (k=2), exceto as da microbiologia que correspondem a incerteza
combinada relativa do resultado. LQ - Limite de Quantificagéo, LD - Limite de Detegéo. O resultado 1,2E+02 significa 1,2x100=120, o resultado 2,3E-02 significa
2,3x0,01=0,023 e assim sucessivamente. NMP - Niumero Mais Provavel; UFC - Unidades Formadoras de Coldnias; UNT - Unidades Nefelométricas de Turvagao.

A amostragem nao esta incluida no ambito da acreditagao.

?9 REPUBLICA Edificio Fabrica dos Mirandas — Avenida Cidade Aeminium 3000-429 Coimbra Imp.125.LAB.2
< M arhc.geral@apambiente.pt | Telf: 239850200 | 239850287

AMBIENTE E
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agéncia portuguesa
do acreditagdo

L0169
ISO/IEC 17025
Ensaios

Laboratério de Aguas da ARH do Centro

Boletim Definitivo

RELATORIO DE ENSAIO n.° 2003669 Data de Emiss&o: 21/08/2020 Versdo: 1.0
CLIENTE
Nome: APA - ARH Centro

Enderego:  Edificio Fabrica dos Mirandas — Avenida Cidade Aeminium
3000-429 Coimbra

IDENTIFICAGAO DA AMOSTRA

Tipo de amostra: Aguas Balneares Costeiras Data de Colheita: 18/08/2020
Origem: Balnear costeira Hora de Colheita: 08:45
Localidade/Concelho: Mira Data de Rececéo: 18/08/2020
Ponto de Colheita: Pogo da Cruz Data Inicio Andlise: 18/08/2020
Caodigo: PTCV3T Data Fim Analise: 20/08/2020

Responsavel pela Colheita: SEPNA - Cantanhede
Tipo de Amostragem:

DADOS DA COLHEITA
Temperatura ambiente (°C) *: 19,7

RESULTADOS DAS ANALISES

Ensaio / Método Resultado Unidades Incerteza Valor Ref.

Parametros de Campo

Temperatura da amostra * 19,0 °C ---
Termometria
Biologia/Microbiologia

Escherichia coli <15 (LQ) NMP/100mL 1000 (a)
1SO 9308-3:1998-Microplacas

Enterococos intestinais <15 (LQ) NMP/100mL 300 (a)
1SO 7899-1:1998-Microplacas

Observagoes:
Agua Prépria para Banhos

(a) Avaliagado de amostras unicas (Valores limite de acordo com a norma de 2020-05-19 da Comissdo Técnica de Acompanhamento da aplicagdo do DL
n° 135/2009 de 3 de Junho, alterado pelo DL n°® 113/2012 de 23 de Maio).

Coordenador de Setor

112 al«’/»f’_\

Rosa Oliveira
(em substituicdo do Resp. do Laboratério)

O ensaio assinalado com (*) ndo esta incluido no ambito da acreditagéo.

Este relatério s6 pode ser reproduzido na integra. Os resultados referem-se exclusivamente a amostra analisada, conforme rececionada. Os ensaios foram realizados
nas instalagdes fixas do laboratdrio. PA - método interno do laboratério. SMEWW, ISO, NP e EN - métodos normalizados. As incertezas reportadas correspondem as
incertezas expandidas dos respetivos métodos de ensaio, com um nivel de confianga de 95% (k=2), exceto as da microbiologia que correspondem a incerteza
combinada relativa do resultado. LQ - Limite de Quantificagéo, LD - Limite de Detegéo. O resultado 1,2E+02 significa 1,2x100=120, o resultado 2,3E-02 significa
2,3x0,01=0,023 e assim sucessivamente. NMP - Niumero Mais Provavel; UFC - Unidades Formadoras de Coldnias; UNT - Unidades Nefelométricas de Turvagao.

A amostragem nao esta incluida no ambito da acreditagao.

?9 REPUBLICA Edificio Fabrica dos Mirandas — Avenida Cidade Aeminium 3000-429 Coimbra Imp.125.LAB.2
< M arhc.geral@apambiente.pt | Telf: 239850200 | 239850287

AMBIENTE E
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